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 2العربیة 

 لعملاء الأعزاءا
 

 
، أحد الأجھزة الأكثر تطوّرًا في  A&Dن  تھانینا لكم على شراء جھاز قیاس مستوى ضغط الدم المتمیزّ م 

سھولة في الاستخدام ودقةً في القیاس، حیث یسھّل علیك القیاس    الوقت الحالي. صُمّم ھذا الجھاز لیوفر
 الیومي لمستوى ضغط الدم.  

 نوُصیك بقراءة ھذا الدلیل بعنایة قبل استخدام الجھاز للمرة الأولى. 
 لة مملوكة لصالح شركة  مات تجاریة مسجّ والشعارات ھي علا  ®Bluetoothالعلامة 

Bluetooth SIG, Inc.  م شركة ولا یكون استخداA&D   لأي من تلك العلامات إلا بواسطة 
 ترخیص بذلك. وتكون العلامات التجاریة والأسماء التجاریة الأخرى مملوكة لأصحابھا المعنیین. 

 

 ملاحظات أولیةّ
 
 

الخاصة بالأجھزة الطبیة. وتشیر علامة   EEC 93/42الأوروبیة  یتطابق ھذا الجھاز مع المواصفات  
 : الرقم المرجعي للھیئة المعنیة) 0123ق. (إلى دقة التطاب 

 
متوافق مع    UA-1200BLEالمحدودة أن جھاز موجات الرادیو من النوع    A&Dوبذلك، تقرّ شركة   

وروبي  الكامل لإعلان الاتحاد الأ . یمكن الاطّلاع على النص  EU/2014/53توجیھ الاتحاد الأوروبي  
 عبر الرابط الإلكتروني التالي: 

 http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html 
 

سنة  فما  فوق  ولیس حدیثي  الولادة  ولا  للرضع   13  .الجھاز مصمم للاستخدام بعمر 
 

 صحیة المنزلیة. مكان الاستخدام. ھذا الجھاز مُخصص للاستعمال لأغراض الرعایة ال 
 

 للإنسان لأغراض التشخیص. صُمم ھذا الجھاز لقیاس مستوى ضغط الدم ومعدل ضربات القلب  
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 التدابیر الاحتیاطیة
 
 

صُنّع ھذا الجھاز باستخدام مُكوّنات دقیقة؛ لذا تجنّب مطلقًا تعریضھ لدرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة   
 باشرة والصدمات والغبار. وأشعة الشمس الم

 
باستخدام قطعة قماش جافة ون   الجھاز والرباط  بالماء ومنظف معتدل.  نظّف  اعمة أو قطعة قماش مبللة 

تجنب مطلقاً استخدام الكحول أو البنزین أو الثنر أو غیرھا من المواد الكیمیائیة القاسیة من أجل تنظیف  
  الجھاز أو الرباط.

 
  یاه.ب تعرّض الجھاز والرباط للبلل بفعل الأمطار والعرق والم مقاومین للماء. تجنَّ الجھاز والرباط غیر  

 
أو    التلفزیون  أجھزة  بجوار  الجھاز  استخدام  جرى  إذا  للتشویش  القیاس  عملیات  تتعرض  أن  یمكن 

جالات  المیكروویف أو الھواتف المحمولة أو الأجھزة التي ینبعث منھا الأشعة السینیة أو الأخرى ذات الم
  الكھربائیة القویة.

 
  عند إعادة استخدام الجھاز، تأكد من أنھ نظیف.  

 
الأجھزة والأجزاء والبطاریات المستعملة لا تعُامل معاملة النفایات المنزلیة العادیة، ویجب التخلص منھا   

  وفقًا للوائح المحلیة المعمول بھا. 
 

  قوع حوادث أو تلف الجھاز.لا تعدّل في الجھاز. یمكن أن یتسبب ذلك في و 
 

من خلال الرباط بقوة تكفي لإیقاف تدفق    الذراع العلویة یتطلب قیاس مستوى ضغط الدم، الضغط على   
أو ظھور علامة حمراء   تنمیل  أو  بألم  الشعور  في  ذلك  یسُبّب  أن  یمكن  الذراع.  في شریان  مؤقتاً  الدم 

 بشكل متتابع.  ما عند تكرار عملیة القیاس . تظھر ھذه العلامات لا سیالذراع العلویةمؤقتة ب 
  .سیختفي أي ألم أو تنمیل أو علامات حمراء بمرور الوقت 

 
  إذا شعرت بألمٍ شدید أثناء إجراء عملیة القیاس، فیرُجى نزع الرباط.  

 
یمكن أن یتسبب تكرار عملیات قیاس مستوى ضغط الدم بشكل متتابع، في حدوث مشكلة صحیة بسبب   

 ضغط على تدفق الدم. تكرار ال
 

 لك المكوّنات. تجنب طيّ الرباط لفترات طویلة؛ یؤدي ھذا التصرف إلى قصر مدة استخدام ت 
 

  عند استخدام محوّل التیار المتردد، تأكد من سھولة إمكانیة إزالتھ من المأخذ الكھربائي عند الضرورة. 
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درجة مئویة عندما تبلغ درجة الحرارة المحیطة   44ى قد ترتفع درجة حرارة الرباط في بعض الأحیان إل 
 رارة الرباط، فیرُجى نزعھ في الحال. إذا شعرت بارتفاع بالغ في حدرجة مئویة.  40

 
 یرُجى عدم استخدام المعدات الجراحیة عالیة التردد بالتزامن مع استخدام الجھاز.  

 
والنساء الحوامل. لا تستخدم الجھاز على الأطفال  لم تجُر اختبارات سریریة على الأطفال حدیثي الولادة   

  ي الولادة أو النساء الحوامل. حدیث
 

  ت قد أجریتِ عملیة استئصال الثدي، فاستشیري الطبیب قبل استخدام الجھاز. إذا كن 
 

الجھاز في مكان    استخدام  یكون  أن  أنفسھم واحرص على  تلقاء  الجھاز من  باستخدام  لا تسمح للأطفال 
 یمكن أن یتسبب ذلك في وقوع حوادث أو تلف.  عن متناول الأطفال. بعید  

 
 مكن أن تسبب الاختناق للأطفال في حال ابتلاعھا عن طریق الخطأ. ثمة أجزاء صغیرة في الجھاز ی 

 
 لا تلمس البطاریات والمریض سویًا في الوقت نفسھ. قد یؤدي ذلك إلى التعرّض لصدمة كھربائیة.  

 
التواصل    كأجھزأجھزة  مع  اللاسلكي  اللاسلكیة  والھواتف  النقالة  والھواتف  المنزلیة  الشبكات  ة 

ة الاتصال اللاسلكي قد تؤثر على جھاز قیاس ضغط الدم ھذا، ولذلك یجب قواعد شحنھا وأجھز
 كحد أدنى بینھ وبین مثل تلك الأجھزة. أمتار 0.3 الحفاظ على مسافة

 
 تخدامھ أثناء القیاس. محوّل التیار المتردد عند عدم اس افصل 

 
 . قد یعرّض استخدام ملحقات لا ترد تفصیلاً في ھذا الدلیل سلامتك للخطر  

 
 إذا تسببت البطاریة في حدوث دائرة قصر، فیمكن أن تصبح ساخنة وتتسبب في حروق بالجلد.  

 
 اترك الجھاز یتكیفّ على البیئة المحیطة قبل الاستخدام (مدة ساعة واحدة تقریبًا).  

 
 لا تبدأ في نفْخ الھواء دون لف الرباط حول العضد.  

 
البالغة في درجة الحرارة أو  یمكن أن یتأثر أداء جھاز قیاس مستوى    التلقائي بسبب الزیادة  ضغط الدم 

 الرطوبة أو الارتفاع عن سطح البحر. 
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 موانع الاستعمال 
 ملائم للجھاز.  فیما یلي استعراض للتدابیر الاحتیاطیة من أجل استخدام 

 
 طریقة صحیحة. الذي یتصل بھ جھاز طبي آخر. قد لا یعمل الجھاز ب الذراع العلویة لا تلف الرباط حول  

 
استشارة الطبیب    الذراع العلویة یجب على الأشخاص الذین یعانون من نقص شدید في الدورة الدمویة في   

 قبل استخدام الجھاز لتفادي التعرّض للمشكلات الطبیة. 
 

لا تشخّص بنفسك نتائج القیاس وتبدأ في تناول العلاج من تلقاء نفسك. استشر الطبیب دائمًا من أجل تقییم   
 ائج والعلاج. النت

 
 الذي بھ جرح لم یلتئم بعد.  الذراع العلویة لا تلف الرباط حول  

 
الرباط حول    تلف  العلویة لا  الدم.    الذراع  نقل  أو  الوریدي  التنقیط  یتلقى  ذلك في  الذي  یتسبب  أن  یمكن 

 التعرض للإصابة. 
 

أن یتسبب ذلك  لا تستخدم الجھاز في أماكن وجود الغازات القابلة للاشتعال، مثل غازات التخدیر. یمكن   
 في حدوث انفجار. 

 
لا تستخدم الجھاز في أماكن تركیز الأكسجین فیھا مرتفع، مثل غرفة الأكسجین عالیة الضغط أو خیمة   

 كن أن یتسبب ذلك في اندلاع حریق أو حدوث انفجار. الأكسجین. یم 
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 التعریف بأجزاء الجھاز 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتویات
 

 جھاز قیاس مستوى ضغط الدم   1・
 

 الإرشادات  دلیل  1・
 

 الشحن  كابل 1・
 

 بطاقة رمز  الاستجابة  السریعة  1・

 OLEDشاشة 
 LEDمصباح 

 مفتاح بدء التشغیل 

 الرباط 

 مفتاح إعادة التعیین 

 USBموصل  
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 الرموز 
 

 علبة الجھاز والرباط طبوعة على  الرموز الم
 الوظیفة/المعنى  الرموز

 وضع الاستعداد وتشغیل الجھاز.  
 تیار مباشر  

 

خاصBFالنوع   حمایة  توفیر  أجل  من  والرباط  الجھاز  صُمم  التعرّض :  ضد  ة 
 للصدمات الكھربائیة. 

 علامة  

 ممثل مفوض  

 الجھة المصنعّة  

 
 تاریخ التصنیع 

IP 

الحم الدورمز  تصنیفلیة:  ایة  وفقًا   IP  یشیر   العبوات   توفرھا  التي  الحمایة  درجات   إلى 
 یبة الصلبة التي یبلغ  . ھذا الجھاز محمي ضد المواد الغرIEC 60529 للمواصفة 

 مم أو أكبر، مثل الإصبع. ھذا الجھاز غیر محمي ضد الماء.  12قطرھا 

 
 WEEEرمز 

SN  الرقم التسلسلي 
BT  عنوانBluetooth 

 
 راجع دلیل/كتیّب الإرشادات 

 

للإشارة إلى المستویات المرتفعة بشكل عام، وربّما تصل إلى حد الخطر، من الإشعاعات  
المؤی المجال  غیر  في  الموجودة  تلك  مثل  الأنظمة،  أو  المعدات  إلى  للإشارة  أو  نة، 

لتي تستخدم  الكھربائي الطبي الذي یتضمن أجھزة الإرسال ذات التردد الرادیوي أو تلك ا
 عمدًا الطاقة الكھرومغناطیسیة ذات التردد الرادیوي للتشخیص أو العلاج. 

 
 حافظ علیھ جافًا 

 مي الناقل التسلسل العال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE 
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 الرموز 
 الرموز التي تظھر على الشاشة 

 الإجراء الموصى بھ  الوظیفة/المعنى  الرموز
SYS   ضغط الدم الانقباضيmmHG  .   
DIA دم الانبساطي  ال ضغطmmHG   
PUL  عدد الضربات في الدقیقة   

 اشحن الجھاز  طاقة البطاریة منخفضة.  

 خدم حدد المست وضع تحدید المستخدم  

   .برنامج  التطبیق  متصل  بالجھاز 

 
   .تم  فصل برنامج  التطبیق  عن الجھاز 

 
ل  ید التنفیذ. یظ إجراء القیاس ق یظھر حینما یكون إجراء القیاس قید التنفیذ. 

 ثابتاً قدر المستطاع. 
  
 PUL 

 /min 
 لم یتم اكتشاف ضربات القلب بطریقة صحیحة. 

لف الرباط بطریقة صحیحة، وقم  
 رة أخرى. بإجراء القیاس م

Err 1 
ضغط الدم غیر مستقر نظرًا للتحرّك أثناء إجراء  
القیاس. قیم الضغط الانقباضي والانبساطي ضمن  

 . لیھمامن ك mmHG 10نطاق 
 قم بإجراء القیاس مرة أخرى.  

 كُن ثابتاً أثناء إجراء القیاس. 

Err 3 
قیمة الضغط لم ترتفع أثناء نفْخ الھواء. لم یلُف الرباط  

 حیحة. بطریقة ص
لف الرباط بطریقة صحیحة، وقم  

 بإجراء القیاس مرة أخرى. 

Err 9   .خطأ داخلي في جھاز قیاس مستوى ضغط الدم 

ة التعیین.  اضغط على زر إعاد 
عادة التعیین، سوف تختفي  بعد إ

بیانات الساعة. اتصل بشركة  
A&D Medical   إذا استمر

 ظھور الخطأ. 

 
   یتم نقل البیانات 

 
یمكن إجراء القیاسات ولكن لن   تصال وضع عدم الا

 یرسل الجھاز البیانات لاسلكیًا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

E 
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 الرموز 
 

 صى بھ الإجراء المو الوظیفة/المعنى  الرموز

 

أثناء   الذراع العلویة یظھر عند تحرّك الجسم أو 
 القیاس. 

یمكن أن یؤدي إلى إظھار قیمة  
خاطئة. قم بإجراء القیاس مرة  

راء  أخرى. كُن ثابتاً أثناء إج
 القیاس. 

 
یظھر أثناء إجراء القیاس في حال عدم لف الرباط  

 بإحكام حول الذراع. 

یمكن أن یؤدي إلى إظھار قیمة  
لف الرباط بطریقة   خاطئة.

ء القیاس مرة  صحیحة، وقم بإجرا
 أخرى. 

    .تحدیث  البرامج  الثابتة  

    یظھر عندما تكون ضربات القلب غیر ثابتة.  
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 استخدام جھاز القیاس 
 

 UA-1200BLEجھاز قیاس مستوى ضغط الدم الرقمي الإصدار 
 أوضاع للقیاس.  5یتمیّز بوجود 

 
 القیاس في الوضع داخل التطبیق:  .1

 

 . A&D Medical Connectیمكن للمستخدم إجراء القیاس وعرض القیاسات السابقة في تطبیق 
 

 القیاس في الوضع عدم الاتصال: .2
 

یتم تخزین البیانات  على .  A&D Medical Connectأیضًا إكمال القیاس دون استخدام تطبیق  یمكن 
   .الشاشة .سیتم  نقل البیانات  إلى التطبیق  حیث  یتم الاتصال بھا 

 
 القیاس في الوضع متعدد المستخدمین: (داخل التطبیق):  .3

  
حسابات بالإضافة إلى زائر واحد) وتخزین البیانات في   5مستخدمین بحد أقصى (  6یمكن استخدام 

 لتطبیق. یجب أن یكون لكل مستخدم جھازًا محمولاً متصلاً بالجھاز. ا
 

 ف: (داخل التطبیق): القیاس في الوضع ضی   .4
  

.  A&D Medical Connectیمكن للمستخدم إجراء القیاس كضیف دون تسجیل حساب في تطبیق 
 ویتم حفظ البیانات في ذاكرة الجھاز المحمول دون حسابك.

 
 تصال): القیاس في الوضع زائر (عدم الا  .5

  
م تخزین البیانات في  " لإجراء القیاس في وضع الزائر من الجھاز فقط. ولا یتVisitor 0حدد "

 وضع الزائر. 
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 استخدام جھاز القیاس 
 

 شحن الجھاز
 

 یمكن شحن البطاریة شحنًا جزیلاً، ولكن احرص على شحنھا بالكامل بعد أول مرة استخدام من الشراء. 
 

 . USB. أزل غطاء موصل  1
 
 
 
 
 
 
 

 . صل كابل الشحن. 2
 
 
 
 
 
 
 

 . قید  التشغیل LED أثناء  الشحن  ، یكون  مؤشر .3
 
 
 
 
 
 
 

 . LED عند  اكتمال  الشحن  ، سینطفئ مؤشر .  4
 
 
 
 
 
 
 

 . انزع كابل الشحن بمجرد اكتمال عملیة الشحن. 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12العربیة 

 س استخدام جھاز القیا 
 
 

 تنبیھ! 
 

   تتباین فترة تشغیل البطاریات حسب درجة الحرارة المحیطة، وقد تكون فترة تشغیلھا أقصر عند
 جات الحرارة المنخفضة. در

 

  .یرُجى استخدام كابل الشحن المحدّد المرفق مع الجھاز 
 

 .یتعذر إتمام قیاس مستوى ضغط الدم أثناء الشحن 
 

 أمسك ھیكل محوّل التیار المتردد  خذ التیار الكھربائي، عند فصل محوّل التیار المتردد من مأ
 واسحبھ خارج المأخذ. 

 

 عند فصل كابل الشحن عن جھاز قیاس ضغط  الدم ، أمسك وسحب  قابس  الشحن من المأخذ . 
 

  .لا تصل الجھاز بأي أجھزة أخرى بخلاف تلك المحددة 
 

  .لا تغیّر البطاریة 
 

  إذا تعذر شحن  البطاریة بعد  الآن ، فیرجى الاتصال بالموزع المعتمد . 
 

 .قد یتسبّب الشحن الزائد للبطاریة في خفض فترة تشغیلھا 
 

 في التعرّض لمخاطر  ل شخص غیر مدرّب بالقدر الكافي  اریة اللیثیوم من قِب قد یتسبّب استبدال بط
 من قبیل اندلاع حریق أو وقوع انفجار. 

 

 
 

 الوظیفة اللاسلكیة 
 

  الحدوث مستبعدة  الحالات  بعض  محطة  في  مع  الرادیو  موجات  تداخل  في  الجھاز  ھذا  یتسبب  قد   ،
 الجھاز أو توقف عن استخدامھ في الحال. لاسلكیة، وفي ھذه الحالة قم بتغییر موقع استخدام 

 
   احرص على استخدام الجھاز في مكان یكون مرئیاً فیھ الجھازین المراد توصیلھما رؤیة جیدة. تنخفض

أ المباني  بفعل  الاتصال  الخصوص،  مسافة  الاتصال مستحیلاً، على وجھ  یكون  قد  الأخرى.  العوائق  و 
 لإسمنت المقوّى. عند استخدام الأجھزة في الجانب الآخر من ا

 
   اتصال تستخدم  الأجھزة    ®Bluetoothلا  أو  اللاسلكیة  المحلیة  الاتصالات  شبكة  أجھزة  نطاق  في 

جات الرادیو، مثل أجھزة المیكروویف، ولا  اللاسلكیة الأخرى، ولا بجوار الأجھزة التي ینبعث منھا مو
التي تكون قوّة الإشارة فیھا ضعیفة. وقد  في المواقع التي بھا الكثیر من العوائق، ولا في المواقع الأخرى  

 حدوث أخطاء.  ینتج عن فعل ذلك فقدان الاتصال أو بطء شدید في سرعات التواصل أو
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 استخدام جھاز القیاس 
 
 

   یتسبب اللاسلكیة  قد  المحلیة  الاتصالات  شبكة  جھاز  من  بالقرب  القیاس  جھاز  استخدام 
IEEE802.11g/b/n  مت تداخل  ینتج  في حدوث  قد  ما  أو  بادل،  الاتصال  في سرعات  انخفاض  عنھ 

 ربما منع حدوث الاتصال. 
تخدم جھاز  في ھذه الحالة، قم بإیقاف تشغیل مصدر الإمداد بالطاقة الخاص بالجھاز غیر المستخدم، أو اس

 القیاس في موقع مختلف. 
 

 محطة من  بالقرب  استخدامھ  عند  طبیعیاً  اتصالاً  القیاس  جھاز  یتصل  لم  لاسلكیة،    إذا  محطة  أو  بث 
 فاستخدم جھاز القیاس في موقع مختلف. 

 
   شركة تتحمل  غیر    A&D Company, Limitedلا  التشغیل  عن  تنجم  تلفیّات  أي  عن  المسؤولیة 

 انات أو غیرھا من الأضرار التي قد تنجم عن استخدام ھذا المنتج. الصحیح أو فقدان البی 
 

 ال بجمیع الأجھزة المتوافقة مع تقنیة ھذا المنتج غیر مضمون فیما یتعلق بالاتصBluetooth® . 
 
 

 

 ®Bluetoothالإرسال عبر تقنیة 
 
 

التالیة المزودة بتقنیة  اللاسلكیة ویمكنھ الاتصال بالأجھزة  Bluetooth® 4.1ھذا المنتج مزود بوظیفة 
Bluetooth® .  

 الإصدارات  Androidنظام التشغیل   Appleأو أحدث من  8.0الإصدار  iOSنظام التشغیل  
 7.0و   6.0و  5.1و   4.4.4

 مجموعة محددة من الأجھزة المزوّدة      أو أحدث،  iPhone 4sھواتف 
   ®Bluetoothبتقنیة 

 اتف التي تعمل بنظام التشغیل  الھو   الجیل الخامس؛  iPad touchأجھزة 
Android  .فقط 

 iPad mini؛ أجھزة iPad Air؛ أجھزة  iPad 3.4أجھزة 
 

 بأحدث الأجھزة المتوافقة، تفضّل بزیارة الموقع الإلكتروني   ى قائمة ل عللاطّلاع 
 
 
 
 
 

https://www.aandd.co.jp/products/hhc/hhc-ict_compatibility.html 
 

المحمول   بجھازك  وتث  -للاتصّال  بتنزیل  "تطبیققم  جھازك   A&D Medical Connectبیت  على   "
 المحمول. 
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 استخدام جھاز القیاس 
 

 ران)جھاز (الاقتد الإعدا
 

 على الوضع   ®Bluetooth.تأكد من أن تعیین وظیفة  1
ON  .(تشغیل) في الجھاز المحمول 

 
 . A&D Medical CONNECT.قم بتشغیل التطبیق 2

 
 رمز الموجود علىسیومض ال 
 الیسار في جھاز القیاس.  

 
 .اقبل طلب الاقتران من النافذة المنبثقة. 3

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 إقران عدة مستخدمین 
 

مستخدمین بحدٍ أقصى. اتبّع الإرشادات السابقة لإقران الجھاز المحمول الخاص   5س تسجیل  یمكن لجھاز القیا 
 بكل مستخدم. 

 
ویمكن إضافة مستخدمین جدد في أي وقت. وسیتم مسح المستخدم الذي یكون لھ أقل عدد مرات قیاس بمجرد  

 صى.  مستخدمین بحد أق 5وصول الجھاز إلى 
 
 الخطوةكان المستخدم الجدید یستخدم الجھاز المحمول نفسھ، فلا یلزم حینئذٍ إعادة الاقتران نظرًا لأن ھذه ملاحظة: إذا   
 بالفعل.اكتملت قد  

 
 ملاحظة: الوضع الافتراضي ھو وضع الزائر دون التسجیل في الذاكرة ودون الاقتران.   

 
 تنبیھ! 

 
 

 أمتار).   10قدمًا تقریباً (أي حوالي   33تقبل القیاس والجھاز المس  تبلغ مسافة الاتصال بین جھاز
قد تختلف  ھذه المسافة  اعتمادًا على البیئة  المحیطة ، لذا حاول الاقتراب  من جھاز  الاستقبال إذا لم یتم  

 . نقل  البیانات
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 استخدام جھاز القیاس 
 

 كیفیة وضع رباط الذراع
سم)    2-1بوصة (  0.5الداخلي من المرفق بمقدار    ى الذراع)، فوق الجزءلف الرباط حول العضُد (أعل 

 ضّح في الشكل. اجلس مستریحًا للحفاظ على الثبات/الوضعیة الصحیحة للذراع.  تقریبًا، كما ھو مو
 

 .یجب أن تكون علامة التبویب البیضاء أقرب إلى الشریانملاحظة:    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 قیاس دقیقةكیفیة إجراء عملیات 
 لى قیاس دقیق تمامًا لمستوى ضغط الدم: للحصول ع 

لا تضع قدمًا فوق الأخرى. أبقِ قدمیك على  . أرخِ ذراعك على الطاولة. اجلس مستریحًا على كرسي  
 . الأرض واجعل ظھرك مستقیمًا

 استرخِ لمدة تتراوح بین خمس إلى عشر دقائق قبل إجراء عملیة القیاس.  
 ھ للقلب. رباط عند المستوى نفساجعل منتصف ال 
 ابق ثابتاً وحافظ على ھدوءك أثناء القیاس.  
مستوى ضغط الدم فور الانتھاء من ممارسة التمرینات البدنیة أو الاستحمام. استرخ لمدة تتراوح  لا تقس   

 بین عشرین وثلاثین دقیقة قبل إجراء عملیة القیاس. 
 ھ كل یوم. حاول قیاس مستوى ضغط الدم في الوقت نفس 
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 عملیات القیاس
 
 

 القیاس في الوضع داخل التطبیق 
 

 (تشغیل) في الجھاز المحمول.   ONعلى الوضع    ®Bluetoothن تعیین وظیفة تأكد من أ  . 1
 

 . سیكتشف التطبیق تلقائیاً وجود جھاز القیاس. A&D Medical Connectافتح تطبیق  . 2
 

   Take Measurementاضغط على الزر   . 3
   متبوعًا بالضغط على الزر ، )إجراء القیاس(

Start )یق. الموجود على شاشة التطب  )بدء التشغیل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

یبدأ الرباط في الانتفاخ. من الطبیعي أن تشعر أن الرباط مشدود. یعرض التطبیق قیمة الضغط بمجرد   . 4
 بدء الانتفاخ. 

 
عند  اكتمال  القیاس ،  سیعرض  التطبیق   5.

 . والشاشة نفس نتائج الشاشة على الیسار 
یتم عرضھ بترتیب ضغط الدم  الانقباضي وضغط  (

 .) الدم الانبساطي ومعدل النبض
 

 
 
  

 
 

الزر   ملاحظة:  على  الاستعداد  Startاضغط  وضع  في  الجھاز  لجعل  أخرى  إیقاف مرة  بوظیفة  مزوّدًا  القیاس  جھاز  یكون   .
 .ارقة بین عملیات القیاس لنفس الشخص دقیقة واحدة على الأقلعل المدة الزمنیة الفالتشغیل التلقائي. اج

 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم المستخدم  رقم المستخدم 

 Take Measurement شة جھاز القیاس اش
 Start )إجراء القیاس(

 )بدء التشغیل(

 شاشة التطبیق 

 القیاس شاشة جھاز 

 شاشة التطبیق 

رموز إشعارات النتائج  
  20،  9راجع الصفحات  (

 )للاطّلاع على التفاصیل
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 لقیاسعملیات ا
 

 القیاس في الوضع عدم الاتصال
  

 على جھاز القیاس.   )بدء التشغیل( Start اضغط على الزر   . 1
 لمدة ثانیة واحدة، ستظھر شاشة تحدید المستخدم.   A&Dبعد ظھور الشعار 

 
مرة أخرى لتحدید مستخدم أو للتبدیل أسماء المستخدمین من    )بدء التشغیل(  Startضغط على الزر  ا .2

 حدید المستخدم.  شاشة ت
 

الأول   الاسم  سیظھر  ذلك،  تعیین  عدم  عند  الإعدادات.  التطبیق ضمن  في  المستخدم  اسم  تغییر  یمكن 
 كاسم المستخدم. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ثوانٍ.   3بعد تبدأ عملیة القیاس تلقائیًا  .3
 

(یوم . 4 الصفر  رمز  تتغیرّ  0ض  وجیزة.  لفترة  الشاشة  على   (
 القیاس.  الشاشة بعدئذٍ، حیث تبدأ عملیة

 
الرباط   . 5 أن  تشعر  أن  الطبیعي  من  الانتفاخ.  في  الرباط  یبدأ 

 مشدود. یعرض جھاز القیاس قیمة الضغط بمجرد بدء الانتفاخ. 
 

عند  اكتمال  القیاس  ،  ستعرض  الشاشة  نت یجة  مماثلة  للعرض  على    .6
الدم (  .الیسار  وضغط  الانقباضي  الدم  ضغط  بترتیب   عرضھ  یتم 

 .)  الانبساطي ومعدل النبض
 
 
 

. یكون جھاز القیاس مزوّدًا بوظیفة إیقاف مرة أخرى لجعل الجھاز في وضع الاستعداد Startملاحظة: اضغط على الزر 
 .الشخص دقیقة واحدة على الأقلعملیات القیاس لنفس  التشغیل التلقائي. اجعل المدة الزمنیة الفارقة بین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم المستخدم  رقم المستخدم 

 المستخدم المحدد 
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 عملیات القیاس
 

 لقیاس المُخزنةتحمیل عملیات ا
 

إلى   یصل  ما  تخزین  القیاس  لجھاز  ویمكن    100یمكن  قراءة 
 نقلھا إلى التطبیق عند الاتصال. 

 
تطبیق   افتح  البیانات،    A&D Medical Connectلنقل 

  القیاس)(تحمیل عملیة    Upload Measurementوحدد  
 من نافذة لوحة المعلومات المنبثقة. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

المخزنة  القراءات   شاشة التطبیق  اقرأ 



 19العربیة 

 عملیات القیاس
 

 القیاس في الوضع زائر 
 

 على جھاز القیاس.    )بدء التشغیل( STARTغط على الزر  اض .1
 

 ". Visitor 0"  اسم المستخدم وتحدید  مرة أخرى للتبدیل بین  )بدء التشغیل( STARTاضغط على الزر   .2
 

 ثوانٍ.   3تبدأ عملیة القیاس تلقائیًا بعد  .3
 

للعرض    .4 مشابھة   نتائج  الشاشة  ستعرض    ، القیاس   اكتمال  عند  
الیسار الانقباضي  على  والضغط  النبض  معدلات  عرض  (سیتم   .

 والانبساطي بالتناوب.) 
 
 

 وضع الزائر.  نات فيولا یتم تخزین البیا   لا یكون وضع الزائر متاحًا إلا من خلال جھاز القیاس. 
 
 

 ملاحظات بالنسبة للقیاس الدقیق
مواجھ   یدك  تكون راحة  بحیث  ذراعك على طاولة  في وضع مریح. ضع  عند  اجلس  والرباط  ة لأعلى 

 مستوى القلب. 
ارمة  استرخِ لمدة تتراوح بین خمس إلى عشر دقائق قبل إجراء عملیة القیاس. إذا كانت تعتریك فرحة ع 

تئاب نتیجة للضغوطات العاطفیة، فسینعكس ذلك منتجًا قراءة أعلى (أو أقل) من القراءة  أو تمر بحالة اك
 راءة سُرعة النبض أسرع من المعدل الطبیعي. الطبیعیة لمستوى ضغط الدم، وستكون ق

تتنا   الذي  والطعام  بھ  تقوم  الذي  للعمل  تبعاً  باستمرار  للفرد  الدم  ضغط  مستوى  ویكون  یتباین  ولھ. 
 التي تتناولھا أیضًا تأثیرًا كبیرًا للغایة وسریعًا على مستوى ضغط الدم.  للمشروبات 

یُ   التي  القیاس  الجھاز في عملیات  القلب  یعتمد ھذا  فإذا كان معدل ضربات  القلب.  جریھا على ضربات 
 دم لدیك. لدیك ضعیفًا جدًا أو غیر منتظم، فقد یجد الجھاز صعوبة في تحدید مستوى ضغط ال

  8الجھاز حالة غیر طبیعیة، فسیوقف عملیة القیاس ویظُھر رمز الخطأ. راجع الصفحة رقم    إذا اكتشف 
 للاطلاع على وصف الرموز. 

عامًا فما فوق   13 . استشر طبیبك قبل استخدام  جھاز قیاس  ضغط الدم ھذا مخصص  للاستخدام من سن  
 شراف.  الأطفال الجھاز دون إھذا الجھاز مع أحد الأطفال. یجب عدم استخدام 

البالغة في درجة الحرارة أو    التلقائي بسبب الزیادة  یمكن أن یتأثر أداء جھاز قیاس مستوى ضغط الدم 
 تفاع عن سطح البحر. الرطوبة أو الار 
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 ؟ IHBما المقصود بمؤشر 
 

س  القیاس،  عملیات  أثناء  منتظم  غیر  نظْم  وجود  القیاس  جھاز  اكتشاف  المؤشر  عند  على    IHBیظھر 
 الشاشة مع قیم القیاس.  

 

 ھذا بصورة متكررة.  IHB نحن نوصي بالاتصال بالطبیب إذا ظھر لك مؤشر   ملاحظة:  
 
 
 

 ؟ IHB ھوما 
 

The UA-1200BLE blood pressure monitor provides blood pressure and a 
pulse rate measurement even when an irregular heartbeat occurs. An 
irregular heartbeat is defined as a heartbeat that varies from the average 
of all heartbeats during the blood pressure measurement.  

 
 

 الصحة العالمیة  مؤشر تصنیف منظمة
 

 ھذا المؤشر بواسطة التطبیق: 
 شرائح  تتوافق كل شریحة من

 ف تصنی مؤشر الشریط مع
 یة لمستوى منظمة الصحة العالم 

 ضغط الدم الموضح في 
 الصفحة التالیة. 
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 نبُذة عن ضغط الدم  
 

 ما المقصود بضغط الدم؟ 
عندما ینقبض الدم، یحدث الضغط الانقباضي. وعندما  ضغط الدم ھو قوة دفع الدم لجدران الشرایین. و  

ھو وحدة قیاس ضغط الدم.    ) mmHgلیمتر الزئبقي (ینبسط الدم، یحدث الضغط الانبساطي. ویكون المل
یكون   الصباح حیث  في  یقُاس  ما  أوّل  وھو  للفرد،  الطبیعي  الدم  مقیاس ضغط  الأساسي  الضغط  ویمُثل 

 .  الفرد مسترخیاً وقبل تناولھ الطعام
 

 ما المقصود بارتفاع ضغط الدم وكیف یمكن التحكم فیھ؟
قد  یتسبب  ارتفاع ضغط الدم  ، وھو ارتفاع غیر طبیعي في ضغط الدم الشریاني ، إذا ترك دون علاج ،  

ویمكن التحكم في ارتفاع    .في العدید  من المشكلات  الصحیة بما في ذلك السكتة  الدماغیة والنوبات  القلبیة
 غییر نمط الحیاة، وتفادي حالات الإجھاد، وبتناول العلاج تحت الإشراف الطبي.  ضغط الدم عن طریق ت

 تحكم فیھ: رتفاع ضغط الدم أو الللوقایة من ا 
 مارس الریاضة بانتظام   تجنب التدخین   
 اخضع لفحوصات طبیة منتظمة  قللّ من تناول الأملاح والدھون   
 حافظ على وزنك المثالي   

 

 ضغط الدم في المنزل؟ ما فائدة قیاس 
ار  ي قراءة مرتفعة، بمقد إن قیاس ضغط الدم في عیادة أو عند الطبیب یمكن أن یثیر المخاوف ویعُط  

التأثیرات الخارجیة    mmHg  30إلى    25 أعلى من القیاس في المنزل. یقلل القیاس في المنزل من 
دم سجلاً من القراءات الكاملة  على قراءات مستوى ضغط الدم، ویمثل إضافة إلى قراءات الطبیب، ویق

 والأكثر دقة بالنسبة لمستوى ضغط الدم. 
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 ر الیوم التغیّرات النمطیة على مدا
 (القیاس كل خمس دقائق) 

 مساءً   احًا بص وقت 

 
لدم

ط ا
ضغ

ى 
ستو

م
 

 انقباضي 

 السكون 

 Journal of Hypertension 1999, Vol 17 No.2المادة المرجعیة: 
mmHg 
 110 

105 
100 
95 
90 
85 
80 

 مثالي 
120 130 140 150 160 170 180 

 mmHg ضغط الدم الانقباضي  

 طبیعي 
 النطاق من مرتفع إلى طبیعي 

 (خفیف)  1التصنیف  ارتفاع ضغط الدم من

 (متوسط)  2ارتفاع ضغط الدم من التصنیف 

 (شدید) 3تصنیف ارتفاع ضغط الدم من ال

طي 
سا

لانب
م ا

الد
ط 

ضغ
 

 انبساطي 

 ن ضغط الدم  نبُذة ع
 

 تصنیف منظمة الصحة العالمیة لمستوى ضغط الدم
 

وضعت منظمة الصحة العالمیة   
معاییر لتقییم مستوى ضغط الدم  
المرتفع، دون النظر إلى العمر، 

یتضح ذلك في الرسم  كما 
 التخطیطي. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 حالات الاختلاف في مستوى ضغط الدم
 

ضغط    مستوى  اختلافًا  یختلف  للفرد  مقدار  الدم  یتراوح  أن  ویمكن  والموسم.  الیوم  مدار  على  كبیرًا 
بین   الاختلافات    mmHg  50و  30الاختلاف  تكون  أن  الیوم. ویمكن  المختلفة طوال  للظروف  نظرًا 

الذین یعانون من ارتفاع ضغط الدم ملحوظة بقدر أكبر. وعادة ما یرتفع مستوى ضغط الدم  لدى الأفراد  
ا اللعب، وینخفأثناء  أو  التي  لعمل  النتائج  تقلق كثیرًا حیال  لذلك، لا  النوم.  أثناء  أدنى مستویاتھ  إلى  ض 

 تظھر من عملیة قیاس واحدة. 
 

باتباع    یوم  كل  نفسھ  الوقت  في  القیاس  عملیات  أجرِ 
لإجراء الموضّح في ھذا الدلیل لمعرفة المعدل الطبیعي  ا

ت المنتظمة سجلاً لمستوى ضغط الدم لدیك. وتقدّم القراءا
الدم. احرص على توضیح  أكث ر شمولیة لمستوى ضغط 

لدیك.   الدم  ضغط  مستوى  تسجیل  عند  والتاریخ  الوقت 
 استشر الطبیب لیفسّر لك بیانات مستوى ضغط الدم. 
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 الإعدادات في التطبیق
 

 الوصف  الإعداد 
) Nicknameفتراضي للجھاز وتخصیص  بدال اسم المستخدم الایمكن للمستخدم است )الاسم المستعار

 أحرف).  10اسم مستخدم معینّ لھ (بحد أقصى 
) Start Time  وقت بدء

 )التشغیل
 یمكن المستخدم من اختیار المدة الفاصلة بین الضغط على الزر

Start"  وبدء تشغیل الجھاز عملیة القیاس. ویكون مفیدًا تحدید مدة "
كون مفیدًا تحدید  مع عدة مستخدمین. وی فاصلة أطول عند الاستخدام 

مدة فاصلة أقصر عند الاستخدام مع مستخدم واحد. الإعداد 
ثوانٍ   5الافتراضي للمستخدم الواحد ھو مدة ثانیة واحدة، بینما یكون 

 تعددین. للمستخدمین الم
Remove User  )حذف 

 . BPالسماح للمستخدم بحذف نفسھ كمستخدم من جھاز  ) المستخدم

Check Software  
Update  )من تحدیث  التحقق 

 )البرنامج

یمكن المستخدمین من تحدیث الجھاز بأحدث إصدار من برنامج  
Bluetooth® . 

) Unpairھازه المحمول بجھاز  السماح للمستخدم بإلغاء اقتران ج )إلغاء الاقترانBP  ویمكن .
 في الجھاز المحمول.  ®Bluetoothإتمام ذلك أیضًا عبر إعداد  

Reset )ستؤدي ھذه الوظیفة إلى إعادة تعیین الجھاز إلى إعدادات المصنع   )التعیین  إعادة
 الافتراضیة. وسیتم حذف جمیع التواریخ الموجودة في الجھاز. 

 في جھازك المحمول.  ولن یؤثر ذلك على أي بیانات مخزنة 
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 الإعدادات في الجھاز  
 

 ضبط الجھاز
 

تصال في أي مكان غیر مسموح فیھ استخدام أجھزة تنبعث منھا  خدام میزة وضع عدم الا یمكن است
یمكن إجراء القیاس  في  وضع  الطائرة  وسیتم  نقل البیانات  إلى التطبیق عند  الاتصال   ترددات الرادیو. 

 . التالي
 

 
الزر   . 1 على  الاستمرار  مع  التشغیل(  Startاضغط  عرض  و) بدء  سیتم  

الطائرة  وضع   تحدید   الزر شاشة   على  اضغط   .  Start  )التشغیل   )بدء 
 (إیقاف التشغیل).  OFF(تشغیل) و  ONللتبدیل بین الوضعین 

 
 ثوانٍ للدخول في وضع عدم الاتصال.   3(تشغیل) وانتظر مدة  ONحدد  . 2

 
في وضع  الطائرة  ، سیظھر  رمز الطائرة في الزاویة  الیسرى السفلیة من  

 . الشاشة
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 ء وإصلاحھااستكشاف الأخطا
 

 اقتراح سبب  محتمل  مشكلة

لا یتم تشغیل  
 الجھاز. 

 اشحن البطاریة.  بطاریة منخفضة الشحن 
خطأ داخلي في جھاز قیاس مستوى  

 اح إعادة التعیین. اضغط على مفت ضغط الدم. 

 انزع كابل الشحن.  تم توصیل كابل شحن البطاریة. 
لا ینتفخ الرباط  

 اشحن البطاریة.  بطاریة منخفضة الشحن  بالھواء. 

الجھاز لا  
 یقیس. 

 
القراءات 

مرتفعة أو  
منخفضة  

 للغایة. 

 احرص على أن تظل ثابتاً وھادئاً أثناء القیاس.  . تم  الكشف عن  الحركة

  
إذا كان معدل ضربات القلب لدیك ضعیفاً جدًا أو  

غیر منتظم، فقد یجد الجھاز صعوبة في تحدید  
 م لدیك. مستوى ضغط الد 

 ط غیر صحیح. موضع الربا 
 اجلس في حالة ثبات وھدوء. 

ضع ذراعك على طاولة بحیث تكون راحة یدك  
عند مستوى   الذراع العلویة مواجھة لأعلى ورباط 

 القلب.
 

مختلفة    القیمة
في   القیاس  عن 
لدى   أو  العیادة 

 الطبیب. 

 
في   بالخوف  الشعور  یتسبب  قد 
تسجیل   في  الطبیب  لدى  أو  العیادة 

 قراءة مرتفعة. 

 
التأثیرات  یقلل   من  المنزل  في  القیاس 

الدم،   ضغط  مستوى  قراءات  على  الخارجیة 
 ویمثل إضافة إلى قراءات الطبیب. 

. لا تحاول فتح أو إصلاح  إذا لم یؤد  الحل  الموضح  أعلاه إلى  حل  المشكلة ،  فاتصل بالوكیل المعتمد  ملاحظة: 
 الضمان.  بذلك ستؤدي إلى إلغاء، نظرًا لأن أي محاولة للقیام جھذا المنت 
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 الصیانة 
 

لا تفتح الجھاز. تسُتخدم مكوّنات كھربائیة شدیدة الحساسیة ووحدة ھواء معقدة یمكن أن تتلف. وإذا تعذرّ   
ك حل المشكلة باتباع إرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحھا، فاتصل بالوكیل المعتمد في منطقتك أو  علی

خدمة   قسم  قسم  سیزوّد  لشركة  العملاء.  التابع  العملاء  الغیار    A&Dخدمة  وقطع  الفنیة  المعلومات 
 والوحدات للوكلاء المعتمدین. 

 
تشغیل طویلة. ومع    بفترة  لیتمتع  وصُنّع  الجھاز  الجھاز كل  صُمم  بفحص  بشكل عام  فإنھ یوصى  ذلك، 

أدائھ.   ودقة  لھ  الصحیح  التشغیل  بالعامین لضمان  المعتمد في منطق یرُجى الاتصال  أو شركة  وكیل  تك 
A&D  .لإجراء الصیانة 

 
 

 البیانات الفنیة
 

 UA-1200BLE النوع 
  

 القیاس بالذبذبات  طریقة القیاس 
 

   mmHg  299  - 0 الضغط:  نطاق القیاس 
   mmHg  279 - 60 : لضغط الانقباضي ا 
 mmHg  200 - 40 : الضغط الانبساطي  
 ضربة/الدقیقة   180 - 40 النبض:  

 
 mmHg 3± الضغط:  القیاس دقة 

 %5± النبض:  
 

 سم   42سم إلى  22 محیط الذراع 
 

 میلي أمبیر  325فولت سعة  3.7بطاریة لیثیوم أیون بقدرة  مصدر الإمداد بالطاقة 
 

 مرة  100یبًا تقر عدد مرات القیاس 
، ودرجة حرارة الغرفة  mmHg  170عند قیمة ضغط  

 درجة مئویة.  23
 

 بمصدر طاقة داخلي   MEجھاز طبي كھربائي   التصنیف 
 / یعمل ببطاریات) (

 (یعمل بمحوّل التیار) IIالفئة  
 وضع التشغیل المستمر 

 
 ISO81060-2وفقًا لشھادة   الاختبار السریري 

 
EMD 2014  :IEC 60601-1-2 
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 بیانات الفنیةال
 

 ) .MURATA Manufacturing Co. Ltd(شركة    ZY الاتصال اللاسلكي 
Bluetooth®  خفض الطاقة من 4.1الإصدار 

 BLP تكنولوجیا 
 میجاھرتز 2,480میجاھرتز إلى  2,402نطاق التردد: 

 دیسیبل میلي وات  2.1الطاقة القصوى لخرج التردد الرادیوي:  
 GFSKالتحویر:  

 
 % الرطوبة النسبیة/ 85% إلى 15درجة مئویة /  40إلى + 10+ ظروف التشغیل 

 ھكتوباسكال  1,060إلى  800
 % الرطوبة النسبیة/ 95% إلى  10یة / درجة مئو  60إلى + 20- ظروف النقل/التخزین 

 ھكتوباسكال  1,060إلى  700
 

 [عمق] مم   26[ارتفاع] ×  126[عرض] ×  44تقریبًا  الأبعاد 
 

 جم  205تقریبًا  الوزن 
 

 IP20الجھاز:   لحمایة من المواد الدخیلة ا
 

   BFالرباط النوع  الجزء الملفوف 
 

 الیوم)  باستخدامھ ست مرات فيسنوات (  5 مدة صلاحیة الجھاز 
 

 قطعة واحدة - UA-1200BLE الأدوات المرفقة 
 قطعة واحدة -دلیل الإرشادات 

 قطعة واحدة  -)  KSUSB-2Cكابل الشحن ( 
 قطعة واحدة  - بطاقة رمز  الاستجابة  السریعة 

 
 AX-TB283متردد: محوّل التیار ال  اختیاري 
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 مذكرة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



A&D Company, Ltd. 
1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585 JAPAN 
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119 
 
Emergo Europe B.V. 
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, THE NETHERLANDS 
 
A&D INSTRUMENTS LIMITED 
Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 1DY  
United Kingdom 
Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485 
 
A&D ENGINEERING, INC. 
1756 Automation Parkway, San Jose, California  95131,  U.S.A. 
Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408)263-0119 
 
A&D AUSTRALASIA PTY LTD 
32 Dew Street, Thebarton, South Australia  5031,  AUSTRALIA 
Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409 
 
OOO A&D RUS OOO "ЭЙ энд ДИ РУС" 
121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17 
( Business-Center "Vereyskaya Plaza-2" 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 ) 
тел.: [7] (495) 937-33-44  факс: [7] (495) 937-55-66 
 
A&D Technology Trading(Shanghai) Co. Ltd   爱安德技研贸易（上海）有限公司 
中国 上海市自由贸易试验区浦东南路855号世界广场32楼C,D室  邮编200120 

(32CD, World Plaza, No.855 South Pudong Road,China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,  
200120, China) 
电话: [86] (21) 3393-2340  传真: [86] (21) 3393-2347 
 
A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED  

 
( 509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122 016, Haryana, India ) 

 : 91-124-4715555   : 91-124-4715599 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




